
의료기기 회수에 관한 공표

본 건은 영업자 자발적 회수보고로 발생할 수 있는 문제를 예방하기 위한 고객( ) ,

안내문 배포 및 소프트웨어 업데이트 조치 안내입니다.

문서 기능을 사용하는 경우 연구당 한 번 보고 이벤트 를Sensis (once-per-study reporting events)

추가하는 동안 애플리케이션이 예기치 않게 종료될 수 있습니다.

이 시나리오가 발생하는 경우 사용자는 이벤트를 추가하지 말고 동일한 환자에 대한 새 연구를 열어

검사를 계속 진행해야 합니다 또한 자유 텍스트 코멘트를 추가하고 수동으로 필요한 정보를 코멘트에.

삽입하여 이를 보완 할 수 있습니다.

이 소프트웨어 문제는 정기 현장 관찰 중에 발견되었으며 소프트웨어 업데이트를 통해 해결할 수

있습니다.

안내문 전달 및 소프트웨어 업데이트 예방( )


